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I. Disposiciones generales
Consejeria de Sanidad

3146 DECRETO 157/2015, de 18 de junio, que aprueba el Reglamento por el que se regu-
la la utilizacion de desfibriladores semiautomdticos y automdticos externos por los
primeros intervinientes en la Comunidad Autonoma de Canarias.

LaLey 11/1994, de 26 de julio, de Ordenacion Sanitaria de Canarias, atribuye al Servicio
Canario de la Salud la asistencia sanitaria de atencion primaria, especializada y de urgencia.

Entre las situaciones que demandan una urgente atencion sanitaria con riesgo vital, en
las que es posible disminuir la mortalidad con un tratamiento rapido y eficiente, por su
elevada incidencia cabe destacar la parada cardiaca, que estd generalmente relacionada con
la cardiopatia isquémica. Durante un evento isquémico cardiaco agudo se pueden producir
arritmias mortales, como la fibrilacién ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, en
las que estd cientificamente reconocido que su tratamiento mas efectivo es la desfibrilacion
eléctrica temprana.

Conscientes de dicha realidad en el dmbito de la Comunidad Auténoma de Canarias
mediante el Decreto 225/2005, de 13 de diciembre, se aprobd el Reglamento por el que se
reguld la utilizacion de desfibriladores semiautomdticos externos por los primeros intervi-
nientes con el fin de fomentar la seguridad en la desfibrilacion precoz.

Posteriormente, y dentro del Plan Nacional de Calidad del Sistema Nacional de Salud fue
aprobada el 28 de junio de 2006 por el Consejo Interterritorial de Sanidad una Estrategia de
Cardiopatia Isquémica que incluye la recomendacion de establecer un marco legal para la
implantacion y desarrollo de un programa para favorecer la utilizacion de los desfibriladores
semiautomaticos y automadticos externos (en adelante unificados con las siglas “DESA”) en
lugares publicos. Dicho marco legal lo constituye hoy el Real Decreto 365/2009, de 20 de
marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos minimos de seguridad y calidad
en la utilizacion de los DESA fuera del ambito sanitario, dictado al amparo de lo dispuesto
en el articulo 149.1.16 de la Constitucién Espaiiola.

De acuerdo con la normativa bésica estatal y considerando la experiencia acumulada
con la utilizacion de los DESA en la Comunidad Auténoma de Canarias tras la entrada en
vigor del citado Decreto 225/2005, de 13 de diciembre, el consenso entre profesionales y
el alto grado de concienciacion de la sociedad ante el problema de la muerte subita, se ha
considerado necesario modificar determinados aspectos de su regulacién en un intento de
suprimir barreras innecesarias y facilitar el acceso publico a la desfibrilacién como medio
para aumentar la supervivencia de la parada cardiaca.

Ademas, es necesario que las diferentes entidades publicas y privadas asuman la nece-
sidad de instalacion de los DESA en aquellos lugares donde se optimice la relacion coste-
beneficio para conseguir aumentar la supervivencia de las personas que pueden sufrir una
parada cardiaca, dando cumplimiento a lo ya dispuesto en el Real Decreto 365/2009, de 20
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de marzo, respecto a la promocion de la instalacién de los DESA y a las recomendaciones
del Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).

El ILCOR es un comité internacional que redne a las instituciones mundiales con com-
petencias en la atencidn a la Parada Cardiaca, el abordaje terapéutico de la misma y los
cuidados criticos. Estd compuesto, entre otros, por la American Heart Association (AHA),
European Resuscitation Council (ERC), Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA),
Australian Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC) y el Con-
sejo Latinoamericano de Resuscitation (CLAR). Elabora, con una periodicidad cuatrienal,
protocolos y guias de tratamiento basadas en el consenso sobre la evidencia cientifica inter-
nacional més relevante en materia de reanimacion cardiaca de urgencias.

En este sentido, el articulo 5 del referido Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, relativo
a la promocién de los DESA, determina que las Administraciones sanitarias de las Comuni-
dades Auténomas promoverdn y recomendardn la instalacién de los DESA de acuerdo con
las indicaciones o recomendaciones de los organismos internacionales, en aquellos lugares
en que se concentre o transite un gran nimero de personas. Asimismo, las autoridades sani-
tarias de las Comunidades Auténomas promoveran los mecanismos de coordinacién oportu-
nos con dispositivos tales como proteccion civil, bomberos, policia local y otros que fuesen
necesarios, para extender la instalacion y uso de los DESA.

Por ello, y a la vista que de la regulacién contenida en el Real Decreto 365/2009, de 20
de marzo, citado, junto a la experiencia acumulada con la utilizacién de los DESA en la Co-
munidad Auténoma de Canarias tras la entrada en vigor del citado Decreto 225/2005, de 13
de diciembre, se considera necesario modificar determinados aspectos de su regulacién en
un intento por suprimir barreras innecesarias y facilitar el acceso publico a la desfibrilacién
como medio para aumentar la supervivencia de la parada cardiaca.

Este nuevo marco legal dispone que las autoridades sanitarias de las Comunidades Auté-
nomas deben autorizar su instalacion conforme al procedimiento que estas establezcan, con-
siderando como requisitos minimos la notificacidn y el registro de instalacién de los DESA,
la necesidad de sefializarlos, el establecimiento de unas normas para su utilizacién que in-
cluyan la prevision de dispositivos para la conexion inmediata y activacion de los servicios
de emergencias disponibles en la Comunidad Auténoma, y el establecimiento de una siste-
madtica para la notificacion posterior del evento a las autoridades sanitarias.

En su virtud, oidos los sectores afectados, a propuesta de la Consejera de Sanidad en
funciones, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa delibe-
racion del Gobierno en funciones en su reunién celebrada el dia 18 de junio de 2015,

DISPONGO:

Articulo unico.- Aprobacion del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento por el que se regula la utilizacién de desfibriladores semiauto-
madticos y automadticos externos (en adelante DESA), ubicados fuera de centros sanitarios, por
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los primeros intervinientes, en la Comunidad Auténoma de Canarias, en los términos del
anexo.

Disposicion adicional primera.- Registros.
Se crean en relacion con la actividad regulada por este Decreto los siguientes registros:

1. Registro de Instalaciéon de DESA ubicados fuera de centros sanitarios, adscrito a la
Direccién del Servicio Canario de la Salud.

2. Registro de Formacién para Utilizacion de los DESA, adscrito a la Escuela de Servi-
cios Sanitarios y Sociales de Canarias (en adelante ESSSCAN) que se estructurard en dos
secciones:

Seccidn I.- Entidades formadoras acreditadas para impartir los cursos de formacion. Esta
Seccién recogerd como minimo los datos de identificacién de la entidad (nombre y domici-
lio) y de su titular, identificacion y titulacién del o de los docentes, fecha de la concesion de
la acreditacién y, en su caso, fecha de renovacion de la misma.

Seccidn II.- Personas acreditadas para hacer uso de los aparatos DESA. Contendrd los
datos de identificacidn personal, fechas de emisién de acreditaciones formativas individua-
les y fechas de renovacion de las mismas.

Disposicion adicional segunda.- Ficheros de datos.

La Direccién del Servicio Canario de la Salud se encargara de la gestion y actualizacién
de los ficheros de datos que sean necesarios para la aplicacion del presente Reglamento y que
puedan ser creados en virtud de orden de la Consejeria competente en materia de sanidad.

Asi mismo se adoptardn las medidas técnicas organizativas y de gestién necesarias para
garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente en materia de proteccion de datos de cardcter personal.

Disposicion adicional tercera.- Titulaciones exentas de acreditar la formacion.

1. Los Licenciados o Graduados en Medicina, los Diplomados o Graduados en Enfer-
meria y los Técnicos en Emergencias Sanitarias podran utilizar los DESA sin que les sea
exigible acreditar la formacion prevista en este Decreto.

Asimismo se consideran acreditadas para el uso del DESA las personas provenientes de
otras Comunidades Auténomas o de otros estados miembros de la Unién Europea que ten-
gan la formacion necesaria reconocida para ejercer funciones andlogas en su lugar de proce-
dencia, previa la declaracién de equivalencia prevista en la Disposicion transitoria primera.

2. Mediante Orden de la Consejeria con competencias en materia de sanidad, podrdn
acordarse otras titulaciones o certificaciones profesionales que, por las ensefianzas incluidas
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en su curriculo, capaciten para el uso del DESA sin que se precise la formacién prevista en
este Decreto.

Disposicion adicional cuarta.- Geolocalizacion.

Con objeto de posibilitar la mds rdpida localizacion del DESA mds préximo al lugar del
incidente, se promovera la geolocalizacion de todos los dispositivos en correctas condicio-
nes de uso, creando una capa o0 mapa con su exacto geoposicionamiento, accesible para los
servicios de emergencia.

Disposicion transitoria primera.- Cursos de formacion.

A los efectos previstos en los articulos 5, 6 y 7 del Reglamento, se admitiran las certifi-
caciones o acreditaciones de haber realizado los cursos de formacién en otras Comunidades
Auténomas o de otros estados miembros de la UE de acuerdo con su normativa o regulacion
especifica, siempre que la duracién y contenido comprendan los minimos establecidos en el
Reglamento y pueda demostrarse su equivalencia. Dicha valoracion de la equivalencia en la
formacion serd realizada por la ESSSCAN.

Disposicion transitoria segunda.- Renovacion de los cursos.

En todo caso, deberdn renovarse los cursos previstos en la Disposicidn transitoria ante-
rior cuando su fecha de expedicion sea anterior en mds de tres afios a la entrada en vigor de
este Decreto.

Disposicion transitoria tercera.- Vigencia de acreditaciones.

Las acreditaciones ya otorgadas o expedidas de conformidad con lo dispuesto en el De-
creto 225/2005, de 13 de diciembre, mantendran su vigencia por el periodo fijado hasta su
renovacion, en que resultaran de aplicacidn los nuevos periodos de validez que se aprueban
por el presente Decreto.

Disposicion derogatoria unica.- Derogacion normativa.

A la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado el Decreto 225/2005, de 13
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la utilizacion de
desfibriladores semiautomaticos externos por los primeros intervinientes, y cuantas disposi-
ciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto Territorial.

Disposicion final primera.- Desarrollo normativo.
Se autoriza a la persona titular de la Consejeria competente en materia de sanidad para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecucion del presente De-

creto. Especificamente se regulardn por Orden departamental la actualizacién y modifica-
cidn de los cursos previstos en el Anexo 1,y la modificacién de los restantes anexos.
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Disposicion final segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrard en vigor a los tres meses de su publicacién en el Boletin
Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2015.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
(en funciones),
Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA
DE SANIDAD
(en funciones),
Brigida Mendoza Betancor.
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ANEXO

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE DESFIBRILADORES SE-
MIAUTOMATICOS Y AUTOMATICOS EXTERNOS POR LOS PRIMEROS INTERVINIENTES EN
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS.

Articulo 1.- Objeto y ambito de aplicacion.

El objeto de este Reglamento es la regulacion de la utilizacion, fuera de los centros sani-
tarios, de los desfibriladores semiautomaticos y automédticos externos (en adelante DESA)
por los primeros intervinientes, ante una situacion de parada cardiaca en la Comunidad
Auténoma de Canarias.

Articulo 2.- Definiciones.
A los efectos del presente Reglamento se entiende por:

Desfibrilador semiautomaético externo (abreviado como “DESA”): el producto sanitario
que cumple la normativa aplicable, capaz de analizar el ritmo cardiaco, identificar las arrit-
mias mortales y aconsejar al operador la administracion de una descarga eléctrica, con el fin
de intentar restablecer un ritmo cardiaco viable con altos niveles de seguridad.

Desfibrilador automdtico externo: el producto sanitario que cumple la normativa apli-
cable y difiere del anterior en que, tras analizar el ritmo cardiaco e identificar las arritmias
mortales, es el propio aparato el que toma la decision de administracion de una descarga
eléctrica. A efectos de este Reglamento se incluirdn también bajo la abreviatura genérica de
“DESA” siéndoles de aplicacion lo dispuesto en el presente Reglamento.

Primer interviniente: la persona que, durante el ejercicio de una actividad profesional,
de una ocupacién voluntaria, o de forma accidental, tiene contacto inicial con el paciente,
identifica la situacion de emergencia, alerta a los servicios de emergencia extrahospitalarios
e inicia las maniobras de reanimacidn en el lugar del suceso incluyendo la resucitacion car-
diopulmonar y la desfibrilacion eléctrica.

Aforo: ocupacion méaxima de publico permitida por la normativa vigente en establecimien-
tos destinados a la celebracion o préctica de espectaculos publicos o actividades recreativas.

Afluencia media diaria: niimero medio de personas que diariamente acuden a un deter-
minado espacio o lugar, obtenido de dividir la afluencia total anual de personas en ese de-
terminado espacio por el nimero de dias que en ese afo ese determinado espacio ha estado
disponible al publico.

Articulo 3.- Requisitos de funcionamiento.
1. Los DESA que sean instalados de conformidad con lo establecido en el presente Re-

glamento deberdn cumplir los requisitos establecidos en cada momento por la legislacion
vigente en materia de productos sanitarios.
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2. Los DESA deberan ser instalados y mantenidos en las condiciones especificadas por
su fabricante, de forma que conserven la seguridad y prestaciones previstas en la totalidad
de su periodo de utilizacion.

Articulo 4.- Utilizacion de desfibriladores semiautomaticos y automaticos externos.

1. Los DESA, en el marco de este Decreto, serdn utilizados por todas aquellas personas
que se encuentren en posesion de la correspondiente acreditacion recogida en el presente
Reglamento.

2. La utilizacién de los DESA comporta, en cualquier caso, la obligaciéon de contactar
de modo inmediato con el servicio de emergencias médicas extrahospitalario (Servicio de
Urgencias Canario-SUC) a través del teléfono tnico de emergencias 1-1-2, con el fin de
garantizar la continuidad asistencial y el control médico sobre la persona afectada.

3. En aquellos casos en los que no se encuentre presente ninguna persona acreditada
para el uso del DESA, y de forma excepcional, podrd usarlo con finalidades terapéuticas y
al objeto de aumentar las posibilidades de supervivencia cualquier persona que se encuen-
tre presente, siempre que previamente haya sido autorizado por el servicio de emergencias
médicas extrahospitalario (Servicio de Urgencias Canario-SUC) a través del teléfono tinico
de emergencias 1-1-2.

Articulo 5.- Comunicacién, mediante declaracion responsable, de la instalacion de
desfibriladores semiautomaticos y automaticos externos.

1. Las personas fisicas o juridicas que, en lugares de publica concurrencia o en su pro-
pia residencia, deseen instalar un DESA deberdan comunicarlo a la Direccién del Servicio
Canario de la Salud, mediante declaracion responsable (que compromete al firmante con la
veracidad de los datos contenidos en el documento) que incluya:

* IDENTIFICACION DEL TITULAR.
* UBICACION EXACTA DEL DESA.

* DATOS DE IDENTIFICACION DEL DESA incluyendo marca, modelo, nimero de serie, De-
claracién de Conformidad del fabricante y Certificado de Organismo Notificado (expresados
mediante sus correspondientes n° de registro, informe y certificado) acreditativos del cum-
plimiento de toda la normativa aplicable.

* IDENTIFICACION DEL PERSONAL ACREDITADO PARA SU USO [N.LF. y referencia feha-
ciente de la acreditacion formativa emitida o visada por la ESSSCAN (o entidad con funcio-
nes andlogas en otras Comunidades Auténomas)].

* En el caso de domicilios particulares, respecto del INFORME FACULTATIVO, la fecha de
su emision y el n° del colegiado que lo firma.
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* La disponibilidad de dispositivo de conexion inmediata y activacion de los Servicios de
emergencias de la Comunidad Auténoma de Canarias asi como del sistema de notificacién
posterior del episodio acontecido a las autoridades sanitarias.

* Compromiso de cumplimiento de los requisitos exigidos para el correcto mantenimien-
to del DESA segtin recomendacién del fabricante asi como de los exigidos en cuanto a las
acreditaciones de los usuarios de aquel.

2. El modelo de “Declaracion responsable” se recoge como Anexo 2,y se encuentra dis-
ponible en la Sede Electrénica del Gobierno de Canarias.

3. Cualquier modificacién en los datos contenidos en la anterior documentacién deberd
comunicarse a la Direccion del Servicio Canario de la Salud en el plazo de un mes desde que
aquella se produzca y, especialmente, la voluntad de suspender la utilizacién un determinado
DESA, asi mismo la caducidad de las acreditaciones formativas del personal responsable de
su uso en los plazos recomendados por el fabricante. LLa omisién de la comunicacion de estas
circunstancias conllevard al titular las responsabilidades pertinentes.

4. En el caso de titulares de mas de un DESA, sus intervinientes podran adscribirse de
forma conjunta o indistinta a todos ellos.

Articulo 6.- Instalacion, utilizacién y mantenimiento de los desfibriladores semiau-
tomaticos y automaticos externos.

La instalacién, y mantenimiento de los DESA deberd cumplir, ademas, las siguientes
normas:

1. Quedaran obligados a disponer de un DESA en condiciones aptas de funcionamiento
y listo para su uso inmediato las personas fisicas o juridicas responsables de la gestion o

explotacion de los siguientes espacios o lugares:

* Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre en poblaciones de mas de 50.000
habitantes.

* Todos los aeropuertos.

* Todos los puertos comerciales.

* Los hoteles con més de 1.000 plazas.

* Instalaciones, centros, complejos deportivos ptiblicos de poblaciones de mas de 50.000
habitantes y con una afluencia media diaria superior a 1.000 usuarios, teniendo en cuenta
todos sus espacios disponibles y aquellas con menor ocupacion que realicen terapias rehabi-
litadoras. Quedan excluidas aquellas instalaciones de uso privado.

* Establecimientos dependientes de las administraciones publicas de poblaciones de mas

de 50.000 habitantes y con una afluencia media diaria superior a 1.000 usuarios, teniendo en
cuenta todos sus espacios disponibles.
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* Teatros municipales, auditorios y salas de congresos con un aforo superior a 1.000
personas.

* Grandes establecimientos comerciales y centros comerciales.
2. Se establece la recomendacion de disponer de un DESA en los siguientes lugares:

* Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre en poblaciones de mas de 20.000
habitantes.

* Instalaciones, centros, complejos deportivos publicos o privados con una afluencia
media diaria superior a 500 personas.

* Los hoteles con entre 700 y 1.000 plazas.
* Barcos y aviones de pasajeros que operan lineas interinsulares.

* Servicios de emergencia no sanitarias que puedan ser primeros intervinientes tales como
bomberos, policia local y proteccién civil en poblaciones con mds de 20.000 habitantes.

* Centros educativos con una afluencia media diaria superior a 2.000 personas.

3. En los organismos, instituciones, empresas publicas o privadas y comunidades de
propietarios se colocard, en lugar visible y de cara al publico, un cartel indicativo de la exis-
tencia y ubicacién de un DESA y se dispondra de la sefializacion suficiente para indicar su
localizacion precisa y dirigir hacia ella a un posible usuario. A tal fin deberdn emplearse los
modelos de sefializacion especificados en el Anexo 3 de este Reglamento.

En el lugar en el que se encuentre ubicado el DESA deberdn instalarse de modo visible
sus normas de utilizacion.

4. Tras cada utilizacion del DESA, el responsable de la instalacion debera facilitar en las
siguientes 24 horas la hoja de datos (modelo Anexo 4) y el registro eléctrico generado por el
DESA en formato pdf. Para ello deberd remitirlos al Servicio de Urgencias Canario (SUC),
a la siguiente direccién de correo electrénico: SUC_DESA @gsccanarias.com.

5. Las personas, los organismos, instituciones, empresas publicas o privadas que instalen
en su domicilio o centro un DESA, serédn los encargados de garantizar el mantenimiento y
conservacion del equipo (de acuerdo con las instrucciones del fabricante) y de la sefaliza-
cién acompafiante para garantizar su localizacién y su utilizacion; asi como de mantener en
vigor las certificaciones de acreditacién de los usuarios registrados y el software del equipo,
actualizado segun las recomendaciones en vigor en el momento de su utilizacién.

6. La responsabilidad del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores corres-

ponde al titular de la entidad, empresa, establecimiento o servicio que disponga de un DESA
o bien a la persona en cuyo domicilio se haya instalado.
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Articulo 7.- Acreditacion para la utilizacion de desfibriladores semiautomaticos y
automaticos externos.

1. La Consejeria competente en materia de sanidad, a través de la ESSSCAN, acreditara
para la utilizacién del DESA a las personas que hayan superado los cursos de formacion ini-
cial en soporte vital basico y desfibrilacion semiautomadtica externa previstos en el presente
Reglamento. Para ello se cumplimentard el Anexo 5.

2. La acreditacion tendrd un plazo de vigencia de tres afos, debiendo ser renovada antes
de su vencimiento mediante la superacion de la formacién continuada prevista en el Anexo

1 de este Reglamento.

3. La no superacién o no participacién en este curso de formacién continuada, en cada
periodo trienal correspondiente, dard lugar a la pérdida de la acreditacion.

Articulo 8.- Centros de formacion.
1. Solo las entidades publicas o privadas acreditadas por la ESSSCAN podran impartir
los cursos de formacién, que tendran la duracién y contenidos previstos en el Anexo 1 de

este Reglamento.

Las entidades que impartan formacién en desfibrilacion, tendran que recoger en sus Es-
tatutos su dedicacion a la formacion preferentemente sanitaria.

Cualquier Centro o Institucién interesados en impartir los cursos de formacién inicial y
continuada podrd solicitar su acreditacién a la ESSSCAN, acreditando el cumplimiento de

los siguientes requisitos:

a) Contar con una dotacién minima en material pedagdgico en cada centro, por cada
grupo de ocho alumnos que deberd estar compuesta al menos por:

- Un docente.

- Dos maniquis de simulacidon que permitan la practica de maniobras de soporte vital ba-
sico, incluyendo apertura de la via aérea, la ventilacion artificial (boca a boca, boca a nariz
o boca a mascarilla) y la compresion tordcica intermitente (denominada “masaje cardiaco
externo”), asi como la utilizacion del desfibrilador externo semiautomatico.

- Un maniqui pediétrico de simulacién.

- Dos mascarillas para ventilacion artificial.

- Un desfibrilador externo semiautomético de formacién, debidamente homologado.

b) Disponer de docentes acreditados ante la ESSSCAN.

¢) Solicitar a la ESSSCAN con dos meses de antelacion respecto a su inicio, el Recono-
cimiento de Oficialidad de los cursos que pretende impartir en esta materia, de acuerdo con
su normativa de regulacion.
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2.La ESSSCAN podra suscribir convenios de colaboracién con las entidades y sociedades
cientificas dedicadas a esta materia que sean integrantes del Consejo Espaiol de Resucitacion,
0 con sus representantes autondmicos en el Archipiélago Canario a fin de formar docentes.

3. La acreditacién de los Centros de Formacion tendrd una vigencia trienal, debiendo ser
renovada en dicho plazo mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos en los aparta-
dos anteriores. La falta de renovacion en plazo determinara la pérdida de la acreditacion para
la imparticién de los cursos de formacidn y reciclaje a que se refiere el presente Reglamento.

Para solicitar la acreditacion de centros se deberd cumplimentar el Anexo 6.
Articulo 9.- Comision de seguimiento de la utilizacion de desfibriladores.

El seguimiento de la utilizacion de desfibriladores semiautomaticos y automaticos exter-
nos por primeros intervinientes no sanitarios serd realizado a través de un grupo de trabajo
especifico, cuya designacién y composicidn corresponderd a la Direccién del Servicio Ca-
nario de la Salud, debiendo incluir las siguientes funciones:

a) Seguimiento y evaluacion de la utilizacién de desfibriladores externos semiautomati-
cos por los primeros intervinientes para lo cual podrd solicitar informacién sobre los regis-
tros de las actuaciones realizadas para su posterior analisis, comunicando cualquier indicio
o desviacién que pueda hacer sospechar la existencia de irregularidades o incorrecto funcio-
namiento de uno o mds dispositivos, incluso su desaparicién o pérdida de requisitos.

b) Elaboracion de las lineas estratégicas y prioridades del uso de los desfibriladores ex-
ternos semiautomaticos segun los avances cientificos sobre la materia.

¢) Cualesquiera otras funciones que les sean encomendadas en relacion con el objeto de
este Reglamento.

Articulo 10.- Inspeccion y control.

La Consejeria competente en materia de sanidad inspeccionara los DESA instalados para
asegurarse de la correcta comunicacion a la autoridad sanitaria y el mantenimiento de las
condiciones que dieron lugar a su inscripcion registral, asi como a las entidades de forma-
cion acreditadas, al objeto de comprobar la adecuacién de las mismas a las disposiciones
contenidas en este Decreto.

Articulo 11.- Infracciones y sanciones.

Los incumplimientos de lo dispuesto en el presente Reglamento daran lugar a la corres-
pondiente responsabilidad administrativa en los términos contemplados en la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenacion Sanitaria
de Canarias, dando lugar a la incoacién del correspondiente procedimiento sancionador,
que se tramitard conforme a los principios generales establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comtin, y demds normas aplicables al régimen sancionador.
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